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.. Stawomir Wysocki
Uwagal Niniejszy dokument jest wiasnosciq Wojewbddzkiego Specjalistycznego Zespotu Zaktaddw Opieki 2d wothej
Chordb Ptuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza i nie moze byé upowszechniany ani kopiowany bez zgody Dyrekiora
lub Petnomocnika ds. SZJ.

1. Cel
Prawidtowe postgpowanie pielegniarskie w zakresie transportu, przechowywania

i utylizacji szczepionek, awarii urzadzenia chtodniczego oraz wykonywania diagnostyki tuberkulinowej.

2. Tryb postepowania

a) Transport szczepionek.

Szczepionki pobierane sa z apteki szpitalnej z zachowaniem zimnego taficucha chtodniczego tj. w

temperaturze od +2 do +8 °C.

b) Przechowywanie szczepionek.

e  Szczepionki znajdujg sig w pomieszczeniu zamknietym na klucz co uniemozliwia dostep osdb
nieupowaznionych.

e  Szczepionki sg przechowywane w lodéwce, umiejscowionejz dala od zrédta éwiatta i ciepta.

®  Na kazdej péice ze szczepionkami znajduje sie termometr, wymagana temperatura: 42 do +8 °C.

e W zamrazalniku znajduja si¢ wymienne wktady.

° Szczepionki utozone sg luzno wg daty waznosci, maksymalne zatadowanie
lodéwki —50% jej objetosci.

e Temperatura w loddwce jest kontrolowana i odnotowywana 2 razy dziennie (poczatek i koniec
czasu pracy personelu).

e  Awarie lodowki odnotowywane sg w rejestrze awarii z okreéleniem ich poczgtku
i konca.

c) Utylizacja szczepionek.
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W przypadku nie zuzycia tuberkuliny, szczepionki, pielegniarka nacigga do strzykawki reszte w/w
preparatu. Strzykawke umieszcza w jednorazowym pojemniku na odpady medyczne i dalej
postepuje zgodnie z ,Instrukcjg postepowania z odpadami medycznymi”.
d) Postepowanie pielegniarskie w przypadku awarii urzadzenia chtodniczego.
o W godzinach pracy w przypadku wahan temperatury w lodéwce z powodu awarii urzadzenia lub
awarii energetycznej, szczepionki pielegniarka wkfada do torebek z folii aluminiowo-polietylenowej i
przenosi natychmiast w lodéwce transportowej do lodéwki na oddziale B szpitala. Szpital zaopatrzony
jest w agregator pradotworczy, ktéry zapewni dostep do pradu w przypadku awarii energetycznej.
o W przypadku transportu szczepionki z niesprawnego urzadzenia chtodniczego nalezy je
doktadnie opisa¢ uwzgledniajac: - ilos¢, - nazwe, - serie, - date waznosci transportowanych
szczepionek,
° Ponadto nalezy prowadzi¢ monitorowanie temperatury: - w momencie wyjecia

szczepionek z lodéwki, - w termo-torbie na poczatku transportu oraz w chwili zdawania do

sprawnego urzgdzenia chfodniczego.

e  Zapisy pomiaru temperatury umiesci¢ w protokole przekazania.

e W przypadku zaistniatych sytuacji poinformowac niezwtocznie Kierownika Dziatu Diagnostyczno-
Leczniczego.

° Zaistniaty fakt odnotowac w rejestrze awarii urzadzenia chfodniczego i w rejestrze kontroli
temperatury.

e Po usunieciu awarii nalezy szczepionki przenies¢ do ich statego miejsca magazynowania z
zachowaniem ciggu chtodniczego.

° W dni wolne kontrole temperatury urzadzenia chtodniczego nadzoruje personel Izby Przyjec i
Oddziatu Rehabilitacji Pulmonologicznej.

e  Specjalista ds. epidemiologii kontroluje przebieg procedury.

e) Postepowanie pielggniarskie w zakresie szczepien ochronnych.

o  Kwalifikacja do szczepien:- do przeprowadzenia szczepienia ochronnego przeciw: WZW B, A, Grypie,
Covid 19 dzieci do 15 rz kwalifikuje lekarz/ Covid 19 - kwalifikuja pielegniarki, lekarze, ratownicy —
system elektroniczny

e  Szczepienia p/Covid 19 — postepowanie

* E - rejestracja — umozliwia elektroniczng obstuge rejestracji

* Wizyta w punkcie szczepien:
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- podpisanie przez pacjenta oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przy

pierwszym szczepieniu

- wypetnienie , Kwestionariusza wstepnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem, wraz z

wyrazenie zgody na szczepienie” przy pierwszym i kolejnych szczepieniach

- podanie przez pielggniarke szczepionki przygotowanej zgodnie z zaleceniem producenta i wypetnienie

e-karty szczepien

- obserwacja pacjenta, zachecenie o pozostanie 15 min. na terenie punktu szczepieri
-wydanie certyfikatu szczepienia na zyczenie pacjenta

f) Postgpowanie pielegniarskie w przypadku wystapienia niepozadanego odczynu

poszczepiennego.

W przypadku wystgpienia niepozadanego odczynu poszczepiennego nalezy natychmiast powyzsza

sytuacje zgtosi¢ do PSSE w Kaliszu.

g) Postgpowanie pielegniarskie w zakresie diagnostyki tuberkulinowe;j.

Proby tuberkulinowe wykonywane s3 na zlecenie lekarskie u pacjentdw poszczegéinych oddziatéw

przez pielegniarke po kursie specjalistycznym z zakresu szczepieri ochronnych.
° Miejsce wykonania proby tuberkulinowej:

- Prébg tuberkulinowa wykonuje sig na przedramieniu w iniekcji srédskérnej.

- Kolejnos¢ dozwolonych miejsc wkiuc na przedramionach ustala sie zgodnie z obowigzujgcym

schematem
° Nalezy podac¢ 0,1 ml. = 2 j. Tuberkuliny (Rt 23-3).
° Zatozenie préby tuberkulinowej odnotowywane jest w Indywidualnej Karcie Zlecen Lekarskich

Diagnostyka oraz w oddziatowym Zeszycie Diagnostyki Tuberkulinowej, w ktérym nalezy wpisa¢

datg, godzing oraz miejsce wkiucia jeéli jest inne niz pierwsze zgodnie z obowigzujacym

schematem.

o Odczytu dokonuje pielegniarka po uptywie 72 godzinach. Wynik odnotowywany jest w

Indywidualnej Karcie Zlecer Lekarskich - Diagnostyka, w oddziatowym Zeszycie Diagnostyki

Tuberkulinowej, w Karcie Gorgczkowej — system elektroniczny.

° Fiolka Tuberkuliny moze by¢ w uzyciu przez 24 godziny, maksymalnie do 3 wktué.

° Fiolkg z resztg Tuberkuliny oraz sprzet medyczny uzyty podczas wykonywania proby. nalezy

wyrzuci¢ do pojemnika na ostre odpady medyczne

h) Dokumentacja wykonanych szczepieri ochronnych oraz zrealizowanej diagnostyki tuberkulinowe;j.

° Szczepienia sg odnotowywane w Kartach Uodpornieri pracownikéw szpitala/ Covid 19 —

elektroniczna karta szczepien
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° Préby tuberkulinowe sg odnotowywane w Indywidualnej Karcie Zlecen Lekarskich - Diagnostyka,
oddziatowych Zeszytach Diagnostyki Tuberkulinowej, Karcie Gorgczkowej- system elektroniczny.
o Sprawozdania kwartalne oraz roczne z wykonanych szczepieri przekazywane sg do Powiatowej

Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne;j.

Instrukcja mycia i dezynfekcji urzgdzen do przechowywania preparatéw szczepionkowych

1 Catos¢ preparatéw szczepionkowych z urzadzenia chtodniczego umiesci¢, na czas mycia w innym
urzgdzeniu chtodniczym lub torbie termoizolacyjnej, zapewniajac temperature przechowywania w

granicach +2 a +8°C

2. Odtaczy¢ urzadzenie z pradu.
3. Umy¢ chiodziarke przy uzyciu ciepfej wody i detergentu.
4. Zdezynfekowaé powierzchnie wewnetrzne chtodziarki (przy uzyciu $rodka wskazanego w

aktualnym wykazie $rodkdéw dezynfekcyjnych).

5. Pozostawi¢ urzadzenie do wyschniecia.

6. Wigczy¢ urzadzenie i odczeka¢ do czasu osiggniecia wymaganej temperatury.

7. Umiescic preparaty szczepionkowe w loddwece.

8. Udokumentowaé przeprowadzenie mycia i dezynfekcji lodowki w rejestrze kontroli
temperatury.
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